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【今更聞けない、、、FCSファイルって何？】 

 

フローサイトメトリー実験に関する、今更聞けない質問にお答えする「今更聞けない、、、」ですが、今回は、フローサイトメ

トリー実験でデータ測定時に出力されるファイル形式であるFCSファイルについて、お話しします。 

 

フローサイトメーターで測定したデータは「FCS」ファイルという形式で保存されています。これは、Flow Cytometry 

Standard の略で、International Society for Advancement of Cytometry  (ISAC) が開発を行っています。

（ちなみに、ISAC は、第4 回でご紹介したOMIPs という形式の文献を掲載しているCytometry PART A という雑

誌の発行元です。） 

もともと、1984 年にFCS 1.0 が公開され、1990 年に FCS 2.0 、1990 年に FCS3.0 と改定が加えられてきており、

現在の最新形式は、2010 年に公開されたFCS 3.1 です。 

 

FCSファイルは、大別すると下記のようなセクションに分かれています。 

・ヘッダーセグメント：FCSファイルのバージョン情報 

・テキストセグメント：規定されたキーワードの記載 

・データセグメント：細胞の情報 

・オプションセグメント：オプション情報 

 

ヘッダーセグメントでは、そのFCSファイルがどのバージョンで作成されたかが記載されています。 

テキストセグメントには、データセグメントの形式と必須キーワードに関する記載が掲載されています。測定に使われたフロ

ーサイトメーター名や、測定開始時間、プレートID やウェルID なども記載されています。 

 

測定した細胞情報は、データセグメントに記載されています。 

下記は、FCS ファイルのデータの一例ですが、細胞は測定順にEvent# が付与され、各チェンネルでの測定値が記載さ

れます。 

フローサイトメトリーデータを解析するためのソフトウェアはいくつかありますが、いずれもこのデータをグラフ化して表示してい

ます。 

従って、基本的には、どのソフトを使っても同じグラフが作成できるはずです。 
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多重染色を行っている実験では、多くの場合フローサイトメーター上で、コンペンセーションを行ってから、測定を開始しま

す。FCS3.0 以降の形式では、コンペンセーション前と後の値をそれぞれ別の行に記録されています。そのため、万が一

FCM 機械上で行ったコンペンセーションがうまくいっていなかった場合には、コンペンセーション前のデータを見ることが可能

です。 

逆に言うと、FCS2.0 の形式では、FCM 機器でのコンペンセーション後のデータしか保存されませんので、注意が必要で

す。 

 

最近のフローサイトメーターでは、出力形式を選択できますが、上記のような違いがありますので、毎回異なる形式で出

力しないように、注意してください。 

 

FCSファイル3.1 の詳細は下記の文献で確認できます。 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892967/#!po=75.0000  

 

 

■お題大募集中 

フローサイトメトリー実験についての「今更聞けない、、、」なことを大募集しています。 

実はよくわからないままにしていたあれこれ、この機会にぜひご確認ください！ 

TDB News に採用された方にはオリジナルUSB メモリーをプレゼントします。 

詳しくはこちらからご確認ください。 

 

■過去の記事はこちらからどうぞ 

第 1 回：今更聞けない、、、CD 抗原とは？？？ 

第 2 回：今更聞けない、、、マルチカラーパネルとは？？？ 

第 3 回：今更聞けない、、、抗体のタイトレーションとは？？？ 

第 4 回：今更聞けない、、、何のマーカーを測定したらよいの？？？ 

第５回：今更聞けない、、、、細胞内因子の測定とは？？？ 

第６回：今更聞けない、、、Viability Dye （死細胞標識試薬）の重要性？？？ 

第７回：あなたを守る、SDS（安全データシート）を確認しよう！ 

第 8 回：今更聞けない、、、細胞固定によって影響を受ける表面抗原タンパク質 

第 9 回：今更聞けない、、、RUO って何？？？ 

第 10 回：今更聞けない、、、新しい蛍光色素が使える？使えない？？？ 

第 11 回：今更聞けない、、、FMO コントロールってなに？？？ 

第 12 回：今更聞けない、、、フローサイトメーターで液中のサイトカイン量を測定する？？？ 

第 13 回：今更聞けない、、、アイソタイプって何？？？ 

第 14 回：今ならまだ聞ける、、、CITE-seq って何？ 
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